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Indicação de uso 
É um dispositivo que serve para bombear ou extrair líquidos mais ou menos viscosos. Além de bombear 
serve para inserir substâncias em um paciente ou retirar sangue. As seringas descartáveis foram 
especialmente desenvolvidas para usos em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios para a 
aplicação ou extração de líquidos. As seringas atendem as necessidades dos profissionais de saúde com 
qualidade e segurança. 
Orientações de Uso 
1. Lave bem as mãos e antebraço quando possível antes de utilizar o material; 
2. Seque as mãos com o papel toalha; 
3. Aplique um anti-séptico nas mãos (ex: alcool 70%) 
4. Abra a embalagem da seringa utilizando o local correto de abertura, sempre pelo lado do êmbolo da 
seringa, para diminuir o risco de contaminação. Certifique-se de que o invólucro não esteja molhado, úmido 
ou danificado; 
5. Não toque na agulha, no bico da seringa ou na haste (parte que fica dentro do cilindro) durante o manuseio 
da seringa; 
6. Se necessário, encaixe a agulha a ser utilizada no bico da seringa; 
7. Retire o protetor da agulha, se tiver; 
8. Aspire o medicamento ou produto; 
9. Retire o ar da seringa; 
10.Realize o procedimento conforme protocolo do estabelecimento. 
Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais 
“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, 
UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL” 
Ler atentamente as Instruções de Uso; 
Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; 
Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas. 
Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; 
Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e 
comprometer sua integridade. 
Armazenamento e Transporte 
Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as 
condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os 
produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou 
outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para 
armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não 
deve ser superior a 40ºC e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre 
circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de 
transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos 
produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de 
empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro 
do prazo estabelecido na rotulagem do produto. 
Normas técnicas 
ISO 13485:2016 
RDC Nº 185 de 22.10.2001 
RDC 40/2015 
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